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Ohjelmistopaivita
insuliinipumppusi

Naissa ohjeissa kuvataan, kuinka Tandem t:slim X2

-insuliinipumppu paivitetdan Tandem Sourcessa,
jotta paaset kayttamaan uusimpia ominaisuuksia.

Tarkeaa: Rubin Medical 1dhettaa sinulle sdhkdpostin, jossa on
paivityksen tekemiseen tarvittava paivitystunnus ja lisétietoja
mahdollisesta lisdkoulutuksesta.
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Pumpun ohjelmistopaivitys

Kirjaudu sisdan Tandem Sourceen. Valitse Liitda Tandem Diabetes Care -USB-kaapelin

Ohjelmistopaivitys vasemmalla olevasta micro-USB-pé4 insuliinipumppuun ja toinen
valikosta. Klikkaa Jatka kun olet tarkistanut paéa tietokoneen USB-porttiin.

paivitysvaatimukset ja turvallisuustiedot. Klikkaa Yhdista pumppu.

Naytto, joka ndyttdd Pumppu yhdistetty tulee Syo6té Rubin Medicalin lahettama
nakyviin, jos yhteys on onnistunut. Varmista,

paivitystunnus. Klikkaa Jatka.
ettd pumpun sarjanumero on oikein, ennen
kuin klikkaat Jatka.
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Olet kaynnistanyt pumpun uudelleen
tietokoneelta. Kaikki aktiiviset annostelut
pysaytetaan, ella oleva insuliini
(10B) seka m: bolus/tunti palauteta-

an oletusarvoihin. Haluatko varmasti
kaynnistaa pumpun uudelleen?

Jatka Tandem Sourcen naytén ohjeiden
noudattamista ja suorita kaikki tarvittavat
toimenpiteet Tandem t:slim X2
-insuliinipumpullasi.

Pumpun
vudelleenkdynnistysnaytto tulee
nakyviin. Paina aloittaaksesi

uudelleenkaynnistyksen ja
varmista, etta insuliinin annostelu

on lopetettu.
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Paivitys-ID

V Paivitys suoritettu

4 Ala irrota pumppua Voit nyt jatkaa hoitoa.

v paivityksen aikana.
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Ohjelmistopaivitys alkaa. Ala Syéta paivitystunnus uudelleen Paivitys on valmis.
katkaise Internet-yhteytta tai irrota pumpun nappaimistolla ja jatka
pumppua tietokoneesta tdman painamalla .

prosessin aikana.

Tarkeaa: Klikkaa Jatka Tandem
Sourcesta saadaksesi lisdohjeita
insuliinin annostelun turvallisesta
jatkamisesta.

Ota yhteytta Rubin Medicaliin, jos tarvitset tukea tai lisatietoja

HUOM: Tama on lyhennetty opetusmateriaali. Vain tietyt vaiheet ja . L e aa
naytst naytetaan. Tarkempia tietoja: VAROITUS: Alle 6-vuotiaat eivdt saa kayttdd Control-IQ-

Tandem t:slim X2™ -insuliinipumpun kayttdohjeet. teknologiaa. Sita ei my&skaan tule kayttaa potilaille, jotka kayttavat
alle 10 yksikkda insuliinia paivassa tai jotka painavat alle 25 kiloa.

Tarkeda turvallisuustietoa: Tandem t:slim X2 insuliinipumppu
on tarkoitettu insuliinin subkutaaniseen annosteluun, diabetes
mellituksen hoitoon insuliinia tarvitsevilla ihmisilla. Pumppu
kommunikoi  luotettavasti ja  turvallisesti yhteensopivien,
digitaalisesti yhdistettyjen laitteiden kanssa.
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